
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9"ДМР
49130, м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1, тел. 066-765-60-63,

e-mail: medcentr9@ukr.net

ЗАЯВКА на 2024 рік по КНП «ДЦПМСД№9»ДМР.

№
з/п Найменування товару/ за кодом НК 024:2019 Одиниц 

і виміру
Кількі
сть

Ціна, грн Сума, грн.

1

1907/01907 Абсорбуючий порошок 250 гр, фл.
НК 024:2023 46207- Перистомна / Навколоранева 
пов'язка

шт 1
287,43 287,34

2
2650 Паста для тіла 60 гр. НК 024:2023 46207- 
Перистомна / Навколоранева пов'язка шт 20

323,33 6466,60

3

Калоприймач 10367 двокомпонентний, №30 
НК 024:2023: 31076 - Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, багатокомпонентний

шт 360 83,64 30114,48

4
Калоприймач двокомпонентний 10045 пластина, №5 
НК 024:2023: 31071 - Клейова пластина остоми шт 60 146,80 8808,00

5

Калоприймач № 13181 уростомний, пластини 10-45 
мм №5
НК 024:2023: 31071 — Клейова пластина остоми

шт 70
58,45 4091,50

6

Уростомний мішок №1758 50 мм №20 
НК 024:2023: 31069 — Мішок уростомний 
багатокомпонентний

шт 280 47,60
13328,00

7

Калоприймач 1693 стомічний двокомпонентний 
мішок №30
НК 024:2023: 31076 — Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу, багатокомпонентний

шт 3510 46,75 164092,50

8

Калоприймач 1779 стомічний двокомпонентний 
пластина №5
НК 024:2023: 31071 — Клейова пластина остоми

шт 700 56,10 39270,00

9

Сечоприймач зі зливом 2000мл №1 
НК 024:2023: 58921 — Сечоприймач із зливним 
краном без кріплення до пацієнта, стерильний

шт 768 13,30 10214,40

10

17500 Калоприм.стоміч.однок. відкр.непроз.
Ж  024:2023: 31075- Калоприймач для кишкової 
стоми відкритого типу,

шт 3810 66,00
251460,00

Загальна сума закупівлі складає: 528 132,82 грн. (п’ятсот двадцять вісім тисяч сто 
тридцять дві грн. 82 коп.) коп.), з ПДВ.

mailto:medcentr9@ukr.net


Медико-технічні вимоги

№ Найменування товару Медико-технічні вимоги

1

1907/01907
Абсорбуючий порошок 
250 гр, фл.

Абсорбуючий порошок (пудра) 1907, що використовується для 
догляду за пошкодженою шкірою, попереджає подальші 
ускладнення шкіри, поглинає надлишкову вологу на шкірі навколо 
стоми, що дозволяє пластині калоприймача краще утримуватись на 
тілі.
Об'єм - не менше 25 гр.

2

2650 Паста для тіла 60 
гр.

Герметизуюча паста 2650, що використовується для вирівнювання 
шкіри навколо стоми та герметизації калоприймачів.
Паста повинна запобігати підтіканню під пластину калоприймача та 
попереджувати подразнення шкіри. Паста повинна бути 
гідорофільною.
Вага 1 туби не менше 60 г.

3

Калоприймач 
двокомпонентний, № 
10367
Пакування №30

Калоприймач стомічний двокомпонентний Клік - мішок.
Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, зовні з обох сторін 
вкритий нетканим матеріалом, діаметр фланця для кріплення 
пластини 70 мм. Фланець повинен містити кільце-защібку, за 
допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Мішок повинен мати 
індивідуальну застібку на липучках Hide Away - два бокові 
"вушка", що загинаються та надійно кріпляться до основи мішка за 
допомогою липучої стрічки, що дозволяє використовувати мішок 
людям з обмеженою рухливістю рук без сторонньої допомоги. 
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.

4

Калоприймач 
двокомпонентний 10045 
пластина, Пакування: 5 
штук

Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина вкрита 
двошаровим адгезивом імпресивної структури, Клік Ікспро, на 
фланці розміщені "вушка" для кріплення поясу, фланець 70 мм 
Внутрішній -  10 мм;
Зовнішній -  65 мм - з можливістю вирізати до необхідного. 
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.

5

Калоприймач №13181 
уростомний, пластини 

10-45 мм №5

Калоприймач стомічний двокомпонентний. Пластина тривалого 
використання (Long Wear), на фланці розміщені "вушка" для кріплення 
поясу, фланець 50 мм 
Внутрішній -  10мм;
Зовнішній -  45 мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.
Пакування №5

6

Уростомний мішок 
№1758 50 мм №20

Мішок уростомний (УРО), мішок відкритий прозорий, повинен містити 
вбудований антирефлюксний клапан, що запобігає зворотньому закиду 
сечі, діаметр фланцю 50 мм. Фланець повинен містити кільце-защібку, за 
допомогою якої мішок кріпиться на пластині Діаметр фланця на пластині 
та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №20

7
Калоприймач 1693 

стомічний 
двокомпонентний мішок

Калоприймач стомічний двокомпонентний Алтерна - мішок 
Мішок відкритий (що дренується), непрозорий, діаметр фланця для 
кріплення пластини 60 мм. Мішок, виготовлений з багатошарового



r

f

№30 поліетилену. Сторона, що прилягає до тіла повинна мати додаткову панель 
з нетканого матеріалу. Фланець повинен містити кільце-защібку, за 
допомогою якої мішок кріпиться на пластині. Діаметр фланця на пластині 
та на мішку повинні співпадати та комплектуватися. Пакування №30

8

Калоприймач 1779 
стомічний 

двокомпонентний 
пластина №5

Калоприймач стомічний двокомпонентний - пластина.
Пластина, що має спіралевидну структуру адгезиву, на фланці пластини 
розміщені "вушка" для кріплення поясу, діаметр фланцю - 60 мм 
Внутрішній — 10мм;
Зовнішній -  55 мм - з можливістю вирізати до необхідного.
Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та 
комплектуватися.
Пакування №5

9

Сечоприймач зі 
зливом 2000мл №1

Сечоприймач повинен бути призначений для збору сечі у 
дорослих.
Мочеприймач повинен бути стерильним.
Мочеприймач повинен мати перехідник мочеприемника стійкий 
до перегинів.
Мочеприймач повинен мати довжину дренажної трубки не 
менше 90 см.
Мочеприймач повинен мати у мішку мочеприймача 
розміщений клапан зворотного потоку сечі, що запобігає 
потраплянню вмісту мочеприемника в сечовий міхур, що значно 
знижує ризик розвитку інфекції.
Мочеприймач повинен мати на мішку мочеприймача нанесене 
градуювання від 100 до 2000 мл, що дозволяє визначити обсяг 
вмісту.
Мочеприймач повинен мати прозорі стінки мочеприймача, які 
дозволяють стежити за кольором вмісту.
Мочеприймач повинен мати в наявності зливний клапан, який 
дозволяє спорожнити мочеприймач для продовження терміну його 
використання.

10

17500
Калоприм.стоміч.однок.
відкр.непроз.

Калоприймач 17500 стомічний однокомпонентний відкритий 
непрозорий.
Пластина вкрита двошаровим адгезивом спіралевидної структури. 
Мішок, виготовлений з багатошарового поліетилену та вкритий 
нетканим матеріалом з обох боків.
Мішок повинен мати індивідуальну застібку на липучках Hide 

Away - два бокові "вушка", що загинаються та надійно кріпляться 
до основи мішка за допомогою липучої стрічки, повинен містити 
вбудований багатошаровий вугільний фільтр.
Отвір для вирізання:
Внутрішній -  12мм;
Зовнішній -75мм - з можливістю вирізати до необхідного.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін, а саме: 
проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу 
загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в 
мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в 
електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).
Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал 
оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Ргогогго».



Обгрунтування закупівлі: Для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 
інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами згідно 
Постанови КБ України №141 від 24.02.2021 р. згідно потреби на 2024 рік.

Віктор КОВАЛЕНКО


