
 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

катетер типу Бакрі для тампонади матки Fr 24 (діаметр 8,0 мм) код ДК 021:2015 - 33140000-3 - Медичні матеріали
	№
	Назва
	Медико-технічні вимоги
	Кількість
	Пакування
	Підтвердження вимог учасником

	1
	катетер типу Бакрі для тампонади матки
	Fr 24 (діаметр 8,0 мм)
	100
	штук
	 



Загальні вимоги до предмету закупівлі:

1. Запропонований учасником товар повинен бути зареєстрованим та дозволеним до застосування в Україні у встановленому законодавством порядку. При подачі тендерної пропозиції Учасник повинен надати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту (копії сертифікату, або свідоцтва, або декларації відповідності) та/або іншого документу, який підтверджує, що якість товару відповідає встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства.
2. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції Гарантійний лист про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 75 % загального терміну придатності.
3. Якщо у технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати "або еквівалент".

*Еквівалентом  в розумінні даної тендерної документації є «Медичні матеріали», комплектація, матеріали, форма випуску та інші стандартні характеристики товару, які абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі та в повній мірі відповідає медико-технічним вимогам. Ккопії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. 
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